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При підготовці поверхонь до автоматизованого нанесення покриттів важливий 
контроль чистоти та в’язкості миючих сумішей для очищення поверхонь. Суміші 
пускаються на повторні цикли, але в певний момент їх слід замінювати повністю. Тому 
важливо виміряти кількість дисперсних домішок і визначити чи можливе повторне 
використання миючих речовин.  
На даний момент найпоширенішими методами такого контролю є ротаційна та 
вібраційна віскозиметрія. Проте в них є певні недоліки. Безпосередній контакт 
чутливого елемента віскозиметра із вимірним середовищем призводить до його 
передчасного зношування і відповідно зниження точності вимірювань. Розробка 
безконтактних методів контролю в’язкості дозволить уникнути вище перелічених 
недоліків. 
Даний метод базується на вимірюванні параметрів поширення ультразвукових 
хвиль у контрольованому середовищі, а саме, визначенні їх швидкості та коефіцієнту 








  де Mh  – в’язкість по Муні; 1Z , 2Z  – const;   – густина 





затухання та швидкості 
ультразвуку зображено 
на рисунку 1. 
Залежності коефіцієнта 
затухання та швидкості 
ультразвуку в середо-
вищі від в’язкості кон-
трольованого продукту 
по Муні представлені на 
рисунку 2. 
Визначене значення 
в’язкості застосовують для коригування 
умов технологічного процесу. Контроль 
в’язкості продукту дозволяє оцінити його 
якість і визначити чи можливе його 
повторне використання. Якщо кількість 
дисперсних домішок перевищує 
максимально допустимі значення це 
означає, що розчин слід замінити 
повністю. 
Рис. 1. Функціональна схема установки 
Рис. 2. Залежність коефіцієнта затухання та 
швидкості ультразвуку в середовищі від 
в’язкості контрольованого продукту 
